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INSTAND
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung 

in medizinischen Laboratorien e.V.     
Ubierstr. 20 | 40223 Düsseldorf

ZERTIFIKAT
Ringversuch vom 26.01.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Antipsychotika/Antidepressiva 04 (875):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Chlorprotixen

Desmethylolanzapin

Olanzapin

Paroxetin

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10042528
Rainer
Burger
Universitätsklinikum Würzburg
TDM-Labor und Pharmakogentik-Labor
Margarete-Höppel-Platz 1
97080 Würzburg

Düsseldorf, 22.02.2024

Prof. Dr. med. Michael Spannagl

(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer

(Ringversuchsleiter)
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INSTAND
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung 

in medizinischen Laboratorien e.V.     
Ubierstr. 20 | 40223 Düsseldorf

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG
Ringversuch vom 26.01.2024

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Antipsychotika/Antidepressiva 04 (875):

Chlorprotixen

Desmethylolanzapin

Olanzapin

Paroxetin

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10042528
Rainer
Burger
Universitätsklinikum Würzburg
TDM-Labor und Pharmakogentik-Labor
Margarete-Höppel-Platz 1
97080 Würzburg

Düsseldorf, 22.02.2024

Prof. Dr. med. Michael Spannagl

(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer

(Ringversuchsleiter)
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TDM-La�o������Pha�mako�����k-La�o�

Ringversuch vom 26.01.2024

Ringversuchsleiter: Prof. Dr. med. Werner Steimer
T�l.:�+49�89�4140�4754
Fax:�+49�89�4140�4875
Ma�l:�������.����m��@��m.��

I��������fü��Kl����ch��Ch�m�������Pa�ho��och�m��
Kl���k�m���ch�������I�a�
I�ma���������aß��22
81675�Mü�ch��

875 Antipsychotika/Antidepressiva 04

��aly� P�o�� Ihr Wert Z��l���� ZW-��� ������
G���z�

o����
G���z�

�����-
ch���

K��������
��füll�

���h��� Z-Sco��

Chlo�p�o��x�� 11 249 240 SW 168 312 3.6% +µ�/l 0,451

Chlo�p�o��x�� 12 213 211 SW 148 274 1.0% +µ�/l 0,088

D��m��hylola�zap�� 11 105 117 SW 81.9 152 -10.5% +µ�/l -0,998

D��m��hylola�zap�� 12 23.7 27.1 SW 19.0 35.2 -12.7% +µ�/l -1,41

Ola�zap�� 11 20.0 21.0 SW 14.7 27.3 -4.6% +µ�/l -0,598

Ola�zap�� 12 91.8 96.0 SW 67.2 125 -4.4% +µ�/l -0,6

Pa�ox���� 11 57.9 57.0 SW 39.9 74.1 1.5% +µ�/l 0,212

Pa�ox���� 12 18.5 19.4 SW 13.6 25.2 -4.5% +µ�/l -0,339

��aly� P�o�� Ih������h��� M�������l���
W���

Um��ch�����-
fak�o�

M��ho�� H�����ll�� G��ä� Nach������
��z�

Chlo�p�o��x�� 11 ��/ml 249 1.00 171 CR 4,85

Chlo�p�o��x�� 12 ��/ml 213 1.00 171 CR 4,85

D��m��hylola�zap�� 11 ��/ml 105 1.00 171 CR 3,00

D��m��hylola�zap�� 12 ��/ml 23.7 1.00 171 CR 3,00

Ola�zap�� 11 ��/ml 20.0 1.00 171 CR 3,00

Ola�zap�� 12 ��/ml 91.8 1.00 171 CR 3,00

Pa�ox���� 11 ��/ml 57.9 1.00 171 CR 2,00

Pa�ox���� 12 ��/ml 18.5 1.00 171 CR 2,00

���ä�z�������lä����������z�����������������h����m�RV-O�l����Sy���m��������Spal�������ch��z�m�Do��loa��z���V��fü����.
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Individuelle Gesamtübersicht
10042528: Rainer

Burger

Universitätsklinikum Würzburg

TDM-Labor und Pharmakogentik-Labor

Ringversuch vom 26.01.2024

875 Antipsychotika/Antidepressiva 04

Gra�sche Darstellung
nicht sinnvoll

Chlorprotixen µg/l, N = 11)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertungs-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe ges.

alle Methoden 11 240 168 - 312 240 7.88 11 100 100

12 211 148 - 274 211 11.7 11 100 100

Bestehensquote: 100%

Gra�sche Darstellung
nicht sinnvoll

Desmethylolanzapin µg/l, N = 19)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertungs-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe ges.

alle Methoden 11 117 81.9 - 152 117 10.5 19 94.7 94.7

12 27.1 19.0 - 35.2 27.1 9.00 19 100 94.7

Bestehensquote: 94,7%

10042528 4 / 5



Gra�sche Darstellung
nicht sinnvoll

Olanzapin µg/l, N = 23)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertungs-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe ges.

alle Methoden 11 21.0 14.7 - 27.3 21.0 7.62 23 95.7 95.7

12 96.0 67.2 - 125 96.0 7.31 23 100 95.7

Bestehensquote: 95,7%

Gra�sche Darstellung
nicht sinnvoll

Paroxetin µg/l, N = 20)(

Kollektiv Probe Zielwert

MW

Bewertungs-

bereich

Teilnehmerkollektiv

VK Anz.

Quote (%)

Probe ges.

alle Methoden 11 57.0 39.9 - 74.1 57.0 7.21 20 100 90.0

12 19.4 13.6 - 25.2 19.4 13.4 20 90.0 90.0

Bestehensquote: 90%
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